
1. Entfernung der Prothese.

2. Umfassendes Débridement des Markraumes mit Entfer-
nung aller Zementreste (falls vorhanden).

3. Umfassendes Débridement des Acetabulums mit Entfer-
nung aller Zementreste (falls vorhanden) und Anpas-
sung der Form

4. Auswählen der korrekten Implantatgröße mit den Pro-
bekomponenten

5. Einsetzen des Implantates. Bei Prothesen mit rundem
Design wird eine proximale Zementierung am Kragen
empfohlen
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